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Sfigmomanometre fizik muayenenin önemli bir parçasıdır ve kan basıncı kontrolünün temel taşlarından
birisidir. Sfigmomanometrelerin doğru ölçüm yapabilmesi için kalibrasyonlarının ve bakımlarının yapılması
gerekmektedir. Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kullanımda olan
sfigmomanometrelerin değerlendirmesini yapmak ve aletlerin düzenli aralıklarla kontrolünü sağlayabilmek için
bir program oluşturabilmek mevcut sorunları saptamak amacıyla yapılmıştır.
˙alışma kapsamına üniversitemiz hastanesinde kullanımda olan 64 adet sfigmomanometre
alınmıştır. Sfigmomanometrelere fiziksel açıdan görsel değerlendirme ve standart civalı manometre ile dört
değişik basınç düzeyinde olmak üzere işlevsel değerlendirme yapılmıştır.
Kontrol edilen 64 sfigmomanometreden 30 tanesi iki veya daha fazla test basıncı düzeyinde –
3mmHg’dan daha fazla farklılık göstermesi nedeniyle kusurlu olarak kabul edilmiştir. Ayrıca kontrol edilen
sfigmomanometrelerde en sık rastlanılan görsel kusurlar gösterge iğnesinin manometrede basınç yok iken 0
mmHg’yıgöstermemesi, manşon iç lastiği kusurlarıve basınç kontrol valvine ait kusurlar olarak saptanmıştır.
Üniversitemiz hastanesinde kullanılan sfigmomanometrelere ait düzenli bir bakım ve kontrol
programı bulunmamaktadır. Hatalı kan basıncı ölçüm risklerini en aza indirmek için manometrelerin düzenli
aralıklarla doğruluklarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla sfigmomanometrelerin 6 ay aralıklarla
kontrolünün yapılabilmesi için hazırlamışolduğumuz form sunulmuştur.
sfigmomanometre, kan basıncıölçümü, kalibrasyon, Türkiye
The sphygmomanometer is an essential piece of diagnostic equipment and cornerstone of blood pressure
management. Its accuracy depends on correct maintenance and calibration. This study was designed to control
sphygmomanometers in use inAdnan Menderes University Medical Faculty. Researchers also aimed to establish
a regular maintenance program for sphygmomanometers.
We compared the accuracy of 64 sphygmomanometers for physical defects and checked their accuracy
againist a standard mecury manometer at four different pressure points.All devices were in current clinical use.
30 of the 64 sphygmomanometers were determined to be intolerant (deviation from the mercury
manometer by greater than – 3mmHg at two or more of the test points). The most common physical defects were
indicator needles not pointing to the “zero box”, defective bladder and defective pressure control valve.
There was no regular preventive maintenance program in Adnan Menderes University Medical
Faculty to minimize the risk of erroneous blood pressure recording, aneroid devices should be regulary checked
for accuracy.Also, we present an evaluation form for calibration of sphygmomanometers in every 6 months.
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Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve
serebrovasküler hastalığın tanısının doğru
konulabilmesi hastaların takiplerinin ve tedavilerinin
yapılabilmesi için, kan basıncının kalibrasyonu
yapılmış hassas çalışan sfigmomanometre ile doğru
bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir . Kan basıncının
ölçümü aynı zamanda fizik muayenenin önemli bir
parçasıdır.
Kan basıncının indirekt ölçümü için kullanılan
havalı sfigmomanometreler civalı modellere göre
daha hassas olmamalarına ve daha az güvenilir
olmalarına rağmen ülkemizde sağlık hizmetlerinde
sıklıkla kullanılmaktadırlar. Sfigmomanometrelerden
kaynaklanan hatalar kan basıncı ölçümünü
etkilemekte, sonuçta yanlış uygulamalar ortaya
ç ık a b i l m e k t e d i r. S f i g m o m a n o m e t r e l e r i n
kontrollerinin ve kalibrasyonlarının düzenli olarak
yapılmasını öneren bir çok çalışma bulunmaktadır .
Bugüne kadar birinci sağlık hizmetlerinde ve
hastanelerde kullanılan sfigmomanometrelerin
çalışma durumları ile ilgili çeşitli araştırmalar
yapılmıştır . Bu çalışmalardan, Başak ve arkadaşları
1998’de yaptıkları bir araştırmada inceledikleri 100
havalı sfigmomanometreden 46 tanesinin arızalı
olduğunu bildirmişlerdir . Brezilya’da 2000 yılında
yapılan bir çalışmada ise birinci basamak sağlık
hizmetlerinde ve hastanelerde kullanılan toplam 645
sfigmomanometre incelenmiş ve hastanelerde





Kan basıncı ölçüm aletlerimiz ne kadar doğru ölçüyor
bulmuşlardır bulunmuştur . 2001 yılında İngiltere’de
Asworth ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada
ise hatalı sonuç oranı havalı sfigmomanometrelerde
%14, civalıolanlarda ise %2 saptanmıştır .
Bu çalışmadaki amacımız Adnan Menderes
Üniversi tesi T ıp Fakültesi ’nde kullan ı lan
sfigmomanometrelerin kontrolünü yapmak ve mevcut
sorunları saptamak, sfigmomanometrelerin düzenli
aralıklarla kontrolünün sağlanabilmesi için bir
program oluşturmaktır.
˙alışma tanımlayıcı bir çalışma olarak
planlanmış ve Nisan-Mayıs 2006 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. ˙alışma kapsamına Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kullanılan
64 adet sfigmomanometre alınmıştır. Klinik ve
polikliniklerde bulunan fakat kullanımda olmayan
s f i g m o m a n o m e t r e l e r ç a l ı şm a y a d a h i l
edilmemişlerdir.
Görsel Değerlendirme:
Sfigmomanometrelerdeki her parçanın durumu
aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir;
1. Manşon iç lastiğinin yıpranmış olması
ve/veya yırtık olması ya da iç lastiğinin manşon dışına
çıkmışolmasıdurumunda kusurlu kabul edilmiştir.
2. Hava pompasında yırtık ve/veya çatlakların
bulunması durumunda ve/veya hava pompalanırken
hava kaçırması durumunda ve/veya iç valvinde kirlilik
bulunmasıhalinde kusurlu olarak değerlendirilmiştir.
3. Lastik borularda sızıntı olması ya da delikler
olması halinde ve/veya yoğun aşınma ve çatlakların
bulunması halinde ve/veya lastik boru uzunluğunun
çok k ısa olmas ı hal inde kusur lu olarak
değerlendirilmiştir.
4. Basınç kontrol valvinde aşınma veya hava
kaçışı olması veya filtrede pislik olması ve/veya
valvin açılıp kapanmasının zor olması durumunda
kusurlu olarak kabul edilmiştir.
5. Sayaç camında çatlak veya kırık olması
ve/veya kirliliğe bağlı olarak basıncın okunmasında
zorluk çekilmesi durumunda kusurlu olarak kabul
edilmiştir.
6.Gösterge iğnenin manometrede basınç yokken
“s ı f ı r bas ınç” gös te rmemes i durumunda
sfigmomanometre kusurlu olarak değerlendirilmiştir
.
Yukarıdaki kriterlerden herhangi biri saptanan
s f igmomanomet re “uygun değ i l” o la rak
nitelendirilmiş olup; herhangi bir kusur saptanmayan
sfigmomanometre için ise “uygun” terimi
kullanılmıştır.
İşlevsel Değerlendirme:
İ ş l e v s e l d e ğ e r l e n d i r m e i ç i n
sfigmomanometrenin manşonu geniş bir şişeye
sarılarak şişirilmek suretiyle, belirli bir basınç
değerinde durdurulup tekrar şişirilerek test edildi.
Ayrıca gösterge iğnesinin hareketinin saniyede
2mmHg olacak şekilde kolaylıkla izlenip
izlenememesi kontrol edildi. Ayrıca Ek olarak 250
mmHg basınç altında ve kontrol valvi kapalı iken
basınçta saniyede 1 mmHg’dan daha fazla bir kayıp
olup olmaması açısından da değerlendirildi.
Sfigmomanometrenin doğru ölçme yapıp
yapmadığının değerlendirilmesi amacıyla Amerikan
K a l p D e r n e ğ i ’ n i n d e ö n e r m i ş o l d u ğ u
sfigmomanometrelerin yeni standart civalı
manometre kullanılarak 4 basınç düzeyinde
karşılaştırıldığı model kullanıldı. Değerlendirme
sırasında sfigmomanometrenin gösterge kısmı
çıkartılarak yeni standart civalı manometreye ve
basınç pompasına bir metal T bağlantı ile bağlandı.
Yeni civalı manometre ve değerlendirilecek olan
sfigmomanometreden oluşan sistemde basınç
yükseltilerek ve istenilen düzeye kadar indirilerek
basınçların okunması suretiyle değerlendirme yapıldı.
Bütün ölçümler iki gözlemci tarafından yapıldı.
Gözlemcilerden bir tanesi devamlı olarak civalı
manometredeki basıncı ayar ederken diğer gözlemci
değerlendirilen sfigmomanometredeki basınç
düzeyini okuma görevini yaptı. 60, 120, 180 ve 240
mmHg basınç düzeylerinde ölçümler yapılarak test
manometresi civalı standart manometre ile
karşılaştırıldı Standart civalı sfigmomanometrenin
ayarlanmış olduğu 60, 120,180 ve 240 mmHg’lık test
basınç değerlerinde T konektör bağlantı ile aynı
s i s t e m e b a ğ l a n m ı ş o l a n t e s t e d i l e c e k
sfigmomanometrenin iki veya daha fazla test basıncı
değerinde –3 mmHg’lık farklılık olması durumunda
sfigmomanometre kusurlu olarak kabul edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
kullanımda olan toplam 64 adet sfigmomanometre
içindeki parçaların fiziksel uygunluğu açısından
kontrol edildi. Görsel değerlendirme sonucu elde
ed i len ver i l e r Tab lo 1 ’de be l i r t i lmiş t i r.
Sfigmomanometre parçalarında en sık rastlanılan
kusurlar gösterge iğnesinin manometrede basınç
yokken 0 mmHg’yı göstermemesi (%55), manşon iç
lastiğinin kusurlu olması (%42) ve basınç kontrol
valvine ait kusurlar (%39) olarak saptandı.
İncelenen sfigmomanometrelerden 56 tanesi
(%87) erişkin boyutta ve manşon boyutları 22 cm x 12
cm olarak saptandı. Hastanenin çeşitli bölümlerinde
kullanılan pediatrik sfigmomanometrelerin (%13)
manşonlarının uzunluğu 15-18 cm genişliği ise 6.5-
7.5 cm aralığında saptandı. Üniversitemiz
hastanesinde kullanılan sfigmomanometrelerin
manşon iç lastik uzunluğu erişkin tipi kullanım için
tavsiye edilen uzunluk olan 24 cm’den az ve genişlik
olarak genişliği 13 cm’den az olanların oranı %87
(n=56) olarak saptandı. Sfigmomanometrelerin











değerlendirilmesinde balon şişirme ve balon indirme
işlevinin tama yakın oranda uygun olduğu
saptanmıştır. Bununla beraber 13 adet (%20)
sfigmomanometrede sızdırma durumu saptanmıştır.
Tablo 1:
Parçanın Adı Uygun Uygun Değil
Tablo 2:
Fonksiyon Uygun Uygun Değil
Sfigmomanometre parçalarının fiziksel durumu
[adet (%) ]
Gösterge iğnesi 29 (%45) 35 (%55)
Manşon iç lastiği 37 (%58) 27 (%42)
Basınç kontrol valvi 39 (%61) 25 (%39)
Hava pompası 40 (%63) 24 (%37)
Lastik borular 54 (%84) 10 (%16)
Sayaç camı 57 (%89) 7 (%11)
Sfigmomanometrelerin fonksiyonel
değerlendirilmesi [adet (%) ]
Balon şişirme 63 (%98) 1 (%2)
Balon indirme 64 (%100) -
Sızdırma durumu 51 (%80) 13 (%20)
Toplam 64 adet sfigmomanometrenin 30 (% 47 )
tanesi en az iki test basıncı değerinde –3 mmHg’dan
daha fazla farklılık gösterdiği için kusurlu olarak
değerlendirildi. Test basıncı değerlerinde yapılan
kontrollerde düşük ve yüksek okuyan manometrelere
ait değerler Tablo 3’de belirtilmiştir.
İnsanın kan basıncı düzeyi gün içerisinde bir çok
defa değişim gösterir. Bu değişiklikler kişinin gün
iç inde bulunduğu f izyoloj ik koşul lardan
kaynaklanmaktadır. Fizyolojik değişimlerin dışında
hekim korkusu, anksiyete, ağrı gibi hastaya ait
nedenlerle hekimin hatalı kan basıncı ölçüm tekniği
veya sfigmomanometredeki kusurlar gibi nedenlerle
kan basıncı yanlış ölçülebilmektedir . Hipertansiyon
tanısının değişik zamanlarda yapılan kan basıncı
ölçümleri ile konmasının nedeni, hastada fizyolojik
değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı
değişimlerinden kaynaklanabilecek hataları
minimuma indirmektir. Böylece hastaya ait nedenlere
bağlı hatalar da azalmaktadır. Buna karşın
sfigmomanometreye bağlı kusurlar nedeniyle ortaya
çıkan kan basıncı ölçüm hataları ölçüm tekrarlansa
dahi ortadan kalkmayacaktır. Bu nedenle kalibre
edilmemiş sfigmomanometre hatalarının klinik açıdan
büyük önemi bulunmaktadır .
Bu çalışma sonucunda elde ettiğimiz en çarpıcı
sonuçlardan bir tanesi Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde kullanılan sfigmomanometrelerin
tamamının havalı olmasıdır. Bazı uluslararası
hipertansiyon organizasyonları kan basıncının ölçümü
için civalı sfigmomanometrelerin kullanımını tavsiye
etmekle beraber havalı modellerin kullanımda ise
kontrolünün, kullanım sıklığı göz önüne alınarak, 6-
1 2 a y d a y a p ı l m a s ı n ı ö n e r m e k t e d i r l e r .
Sfigmomanometrelerin sık kullanımı sonucu ortaya
çıkan arızalar (aneroid sayacın metal körüklerinin
esnekliğinin kaybı, sfigmomanometrelerin geçirdiği
travmalar vb) havalı manometrelerin sıklıkla
kontrolünün önemini ortaya koymaktadır .
Sonuçlar ım ıza göre Adnan Menderes
Üniversi tesi T ıp Fakültesi ’nde kullan ı lan
sfigmomanometrelerin % 47’si (n=30) iki veya daha
fazla test basıncı düzeylerinde doğru ölçüm
yapmamaktadır. Tablo 3’te de görülebildiği gibi test
edilen sfigmomanometreler büyük oranda test
düzeylerinden daha düşük basınç düzeylerini
göstermektedir. Bu da kusurlu sfigmomanometrelerin
hastanın kan basıncını daha düşük gösterdiğini ortaya
koymaktadır.
Kontrol ettiğimiz 64 sfigmomanometrede en sık
rastladığımız fiziksel kusur %55 oranında olup basınç
yok iken basınç gösterge iğnesinin 0 mmHg’yı
göstermemiş olmasıdır. Fiziksel durumla ilgili
kusurlar, kurumlarda oluşturulacak teknik ekiplerce
ve yedek parçalar sağlanarak giderilebilir.
S a ğ l ı k k u r u l u ş l a r ı n d a c i v a l ı
sfigmomanometrelerin kullanılması daha doğru
ölçüm yapılmasını sağlayacak ve uzun ömürlü olması
açısından hastanelerin masraflarını da azaltacaktır.
Buna rağmen havalı sfigmomanometrelerin
kullanılması durumunda ise 6 ayda bir kontrollerinin
yapılması ve kusurlu parçalarının değiştirilmesi
gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarında yedek olarak
sfigmomanometre malzemelerinin (hava pompası,
manşon iç lastiği, sayaç camı, lastik borular vb)
bulunması ve sfigmomanometrelerin kontrolünü
yapabilecek teknik servis elemanlarının bulunması
gerekmektedir. Böylece sfigmomanometrelerin
kusurlarından kaynaklanan hatalı kan basıncı
ölçümlerinin engellenmesi mümkün olacaktır.
˙alışmamızın sonuçlarını incelediğimizde
kullanımda olan sfigmomanometrelerin tansiyon









(ort–standart sapma) (mmHg) (n)
Yüksek gösteren manometreler
(ort–standart sapma) (mmHg) (n)
60 53,7 – 2,4 (28) -
120 113,1 – 3,4 (29) -
180 172,2 – 5,3 (25) 186 – 2,8 (5)
240 232,8 – 3,8 (25) 250 – 0,0 (1)
olabildiğini saptadık ve bu sorunlara yönelik olarak
bir değerlendirme formu oluşturmayı planladık. Buna
yönelik olarak gelecekte sfigmomanometrelerin
kontrolünün ve bakımının yapılabilmesi, kontrol
bilgilerinin saklanabilmesi ve bir önceki kontrol
değerleri ile karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla bir
Sfigmomanometre Değerlendirme Formu (Form 1)
geliştirdik. ˙alışmamızda değerlendirmiş olduğumuz
64 sfigmomanometrenin durumlarını belirten
değerlendirme formlarıAdnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Başhekimliği’ne sunulmuştur.
Hastanede oluşturulan bir birim başlatılan denetim
sürecini sürdürecek ve kan basıncı ölçüm aletlerinin
düzenli bakımlarıyapılacaktır.
Bu çalışmanın gerçekleşebilmesi için
yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği’ne
ve Hastane çalışanlarına teşekkür ederiz.
Teşekkür
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